bester Schutz vor Wiren. In Tests EIW 


fernals 
lesen 


sich aber viele als mangelhaft. Die Behörden 


machten bisher ein Geheimnis aus den be- 


troffenen Modellen. Der K-Ti 


zeigt die Liste. 


FP2-Masken wurden 
Fi der Corona- 
pandemie zu Zehn- 
tausenden verkauft — als 
angeblich bester Schutz vor 
dem Coronavirus.Jetzt zel- 
sen Dokumente, de der 
E-Tipp per Öffentlichkeits- 
seseiz herauswerlangete: 
Viele FFP2-Masken schüt- 
zen nicht wirklich vor Virer. 
Die Suva und die Hera- 
furnzsstelle für Unfallver- 
hütune (Bil) überprüften 
im Auftrag des Bundes re- 
selmässig, ob die verkauf- 
fen Schufzmasken die 5i- 
cherheitsnormen einhalten. 
Das war oft nicht der Fall 
Deshalb zogen Suva und 
BTU während der letzten 
zwei Jahre total 23 Schutz- 
maskentypen aus dem Ver- 
kauf 12 Maskentypen wur- 
den aber bloss «süll» mu- 
rückgerufen. Das heisst: 
Die Hersteller oder Impor- 
teure informieren Kunden 
direkt. Faktisch erfuhr die 
Öffentlichkeit so nie von 
den mangelhaften Masken. 


Mangelhafter Fliter, 
Brandgefahr 


Dem K-Tipp best nun die 
komplette Liste der man- 
gelhaflen Schufzmasken 
vor. Sie zeigt: 13 der 23 zu- 
rückzerufenen Masken iil- 
ternYWIrennichtausreichend. 
Sprich: Der Filterstofflässt 
mehr Viren passieren als 


erlaubt. Mehrere Modelle 

liessen zudem seitlich zu 

viel Luft durch, weilsie das 

Gesicht nicht gut abdeck- 
ten. Und die FFF2-Maske 

ven Sunlight Medical war 
zu leicht enflammhar. 

Ein krasses Beispiel für 
eineuntaugrliche FFFZ-Mas- 
ke lieferte der chinesische 
Hersteller YWSH: Aktuell 


Tel: t.me/mrpcr 


FFP#-Hasken: 


K-Tipp No. 11 vom 1.6.2022 


bewerben Interneishops 
vie Medicalhealthž4 de 
diese Masken noch immer 
als besonders geeignet tirs 
Gesundheitspersonal, mit 
angeblich «hoher Parükel- 
Nlralonsefirienz= und 
«gerinzemiätenmnderstands». 

Tatzache ist: Diese Mas- 


ke ilter nicht nur\Äiren un- 
senüzend, sie schränkt ge- 


mass KiU auch die Atmung 
gen diese Masken ein Prüf- 
siegel der EU - in diesem 
Fall die CE-Nummer 2163 — 
als Voraussetzung für den 
Import nach Europa 


schweizer Be härden informierten die Bevölkerun nich 
über mangelhafte Modelle 


Weshalb warnen weder 
Suva noch BEU aktiv vor sol- 
chen Masken? hre Antwort 
gegenüber dem K-Tipp: 
Stille Hückrufe, die nuran 
Produzenten und Werkäu- 
fer singen und von denen 
Konsumenten nichts erfah- 
ren, sejen «verhältnismäs- 
sie», wenn danach alle Käu- 
fer informiert würden Auf 
Deutsch: Eine direkte be- 
hördliche Informabon der 
Öffentlichkeit über die un- 
brauchbare Ware wäre umn- 
verhältniemässie. 

Die Maske von Hersteller 
YwsH zeistjedach, wie un- 


t 


sinnizsülle Rückrufe sind: 
Ahnunsslose Konsumen- 
ten konnien diese Masta 
via Amazon.de bis vor kur- 
zem bestellen 

Bedenklich auch: Die in 
der Schweiz vermeintlich 
vom Markt genommenen 
Masken machen wohl nur 

nes Teide henter 
Frodukfe auf dem Markt 
aus. Die EU riei alein von 
‚Juni 2021 bis März 2022 
nicht weniger als 57 Weite- 
re Atemschofzmasken We- 
gen zu schwacher Filter- 
leistung zurück (K-Tipp 
2/2022) Viele dieser Mas- 


Inspectron Cleaning Systems KNIE 
KNIE Mask Folding Respirator KNSS 


Zheijiang Geprang Cosmetic ENSS 


Untaugliche Masken - 
doch niemand erfährt es 


ken waren auch in der 
schweiz im Umlauf 
Das Urteil «nicht tragbar» 


2022 die Stif- 


tung Warentest auch für 
alle 15 geprüften FFF2-Kin- 
dermasken ab, weilsie das 
ken - sie sind zum Teil'wei- 
terbin auch in der Schweiz 
zu kaufen. Beispiel: Beim 
HändlerJuststyle etwa gibt 
es die buni verzieren 
FFF2-Kindermasken von 
Hersteller YWSH. Der Inter- 
nethändleraus Sarmenstorf 
AG bewirbt aktuell die Mas- 
ken mit Falschaussagen 


Filterleistung ungenügend 


WIE «In einigen Regionen 
sowie Schulen sit auch 
für Kinder eine Masken- 
pflicht.» 

Nach der Konfrontation 
durch den K-Tipp nahm 
Juststyle die Masken aus 
dem Sortiment und korri- 
sierie die Aussagen. Die 
Masken Häfen Über Früf- 
zeriifikate verfügt. Die Stif- 
tung Warentest schrieb im 
Januar-Heft aber unmiss- 
verständlich: «FFF2-Kin- 
Jdermasken (ürtien nicht 
existieren, kein CE-Zeichen 
tragen und nicht verkauft 
werden» Roger Hüller 


Die Liste der mangelhaften Atemschutzmasken' AN 


Name Haskentyp Hängel 

ANHUI DINEIINE NIS!LE KHSSIFFPZ Gesicht zu wenig abgedichtet 

Aumscam KRBE Filterleistung ungenügend, Laschen ungenügend befestigt 
Fujian Tongtai KNSE lingenügender Sitz, Gesicht zu wenig abgedichtet 
Henghan KNIE Filterleistung ungenügend 

Hüihong KNSEIFFPZ Filterleistung- ungenügend 

HYGISUN HSDSD1A FFP Filterleistung ungenügend. 


Gesicht zu wenig abgedichtet 


Filterleistung ungenügend, Gesicht zu wenig abgedichtet 
Filterleistung ungeregend, Einschränkung Ber Atmung 


LAIANZHI KMIOSS KNIE Filterleistung ungenügend 
Hyfixmask FFPZ/NIS Filterleistung ungenigend 
ng5 Protectiye Mask ZG N35 Filterleistung ungenügend 
Puluz KNE Filterleistung üngentgerd 
SC-KN9G KN Filterleistung- ungenügend 
SCKODEH KNIE Filterleistung ungeniigend 
Suncare KNIS Filterleistung ungenügend 
Sunlight Medical YK-I KNIS/FFP2 Zù leicht antflammbar 
Sısieun KZ301 KNIE Filterleistung ungenügend 
Top-KN38-KENGI FFP2 

YWSH SH-ZKI2 FFP2 

YK: KNSSIFFF2 Filterleistung ungenügend 


Ungenügender Sitz, Gesicht zu wenig abgedichtet 


1 Zwei der iotal 33 zurückgerufenen Nasken sind namenlose Produkte, die in den Unterlsgen des Bunds keine Bezeichnung 
iracen. Heind in dieser Aufstelleno nicht aufaeführt 


